附件2                 
不合格项目说明

    静电放电抗扰度项目反映了产品使用过程中是否会因静电放电导致部分功能失效或损坏，具体现象包括：屏幕显示异常；通讯效果出现问题，如啸叫声或者声音消失；按键功能或者触摸屏功能丧失；自动关机或者重新启动。检验发现个别产品在对金属按钮施加干扰时，通讯中断，屏幕熄灭，样品关机。试验结束后工作状态异常，无法自动恢复。
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